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 31.8.2022 :ךמועד אחרון להגשת תשובות בתארי
 בהרההתשובות לשאלות 

 בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.
 3095 :'מס תיחור
 מערכת ייבוש בהקפאה )ליופילייזר( עבור המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון במינהל המחקר החקלאי נושא: 

 (12:00)עד השעה   7.9.2022 :מועד אחרון להגשה
        http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx  :שכתובתובאתר האינטרנט של המינהל  :הטופס מפורסם*  

 
הסעיף  פירוט השאלה תשובה

המופיע 
 במכרז

 מס

 
 .הסעיף ללא שינוי –לא מקובל 

 ליטר  9נפח המעבה לפחות 
 ליטר ? 6האם אפשר להציע 

 ליטר? 12להציע האם אפשר 

 1נספח 
 2סעיף 

1 

 
 

 .הסעיף ללא שינוי –לא מקובל 

טמפ' העבודה של יחידת לקליטת הקרח לפחות 
האם אפשר להציע טמפרטורה של מינוס    -100℃
 מעלות? 84

3סעיף   2 

 
 

 .הסעיף ללא שינוי –לא מקובל 

ס"מ  30המערכת תכלול תא/תוף ייבוש בכותר של 
לפחות, עם שלושה מדפים לפחות לייבוש בתוך 

 התא וארבעה ברזים לפחות לחיבור בקבוקים. 
 האם אפשר להציע תא/תוף מרובע ?

4סעיף   3 

 
 .הסעיף ללא שינוי –לא מקובל 

 משאבה יבשה עמידה לממסים אורגניים 
שילוב של  מתאימה ?   האם משאבה היברידית 

משאבת דיאפרגמה משאבת שמן לואקום עמוק עם 
עמידה כימית, המאדה ומנקה את האדים מתוך 

 השמן.

5סעיף   4 

 ק"ג לא תספיק. 4מערכת עם קיבולת קרח של לא, 
ליטר  9לפחות המעבה ציינו דרישה לגבי נפח 

 .ק"ג 7בעלת קיבולת קרח לפחות שתהיה 

 9ליטר" . האם הכוונה ל  9"נפח המעבה לפחות 
מערכת עם קיבולת קרח של ליטר נפח על התא , האם 

 ליטר ? 9ק"ג יספיקו כל עוד נפח התא  4

2סעיף   5 

 
 .תספיק לא -85℃לא, מערכת של 

"טמפ' העבודה של יחידת לקליטת הקרח לפחות 
C100- לא תספיק ? -85" . האם מערכת של 

 6  3סעיף 

 
חיישן במסתפקים  לא ביקשנו דרישה זו, אנו

 .הסטנדרטי

המערכת מותאמת לממסים אורגנים , כדי למנוע 
סכנת נפיצות האם יש להציע חיישן וואקום 

Capacitive  ולאPirani  , הסטנדרטי. כמו כן
לממסים הרבה  Capacitiveהעמידות של החיישן 

 יותר גבוהה.

 7 

ס"מ  30" המערכת תכלול תא/תוף ייבוש בקוטר של  .התוף יכול להיות אקרילי או מזכוכית עבה
לפחות.... " . מכיוון שהמפרט הוא למערכת עמידה 

לממסים , האם חובה שהתוף יהיה עשוי מזכוכית 
 )ולא תוף אקרילי שאינו עמיד לממסים( ?

 8  4סעיף 

 

 

______________________________ 
 שם המציע חותמת וחתימה 
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